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1-هدف:
اندازه گیری مقدار پروتئین محصولات لبنی 
2-دامنه عملکرد:
این روش به منظور اندازه گیری مقدار پروتئین محصولات لبنی مانند شیر،شیر خشک،پنیر،پودر آب پنیر و پودر پنیر استفاده می شود.
3-افراد مسئول:
کارشناسان این آزمایشگاه مسئول اجرای تمام مراحل آزمایش،تهیه و ارائه ی گزارش به کارشناس مسئول می باشند.کارشناس مسئول به حسن اجرای کار نظارت دارد.هرگونه تغییر باید به اطلاع واحد تضمین کیفیت رسانده شود.

4-مواد وتجهیزات:
  4-1) موادشیمیایی ومعرف ها:
4-1-1) محلول سود 0.1 نرمال
4-1-2) معرف فنل فتالئین   
4-1-3) آب مقطر    
4-2) تجهیزات:
4-2-1)ترازو با دقت 0.0001

4-3)لوازم شیشه ای:
4-3-1)بورت 50 ml 

4-3-2)ارلن 500ml

4-3-3)پیپت حبابدار25ml  و50 ml

4-3-4) پرل یا سنگ جوش کوچک 4 عدد بزرگ 1 عدد

4-3-5)رنده فلزی
5-ایمنی و توصیه:
ایمنی:
5-1-1)هنگام کار حتما از عینک،دستکش و ماسک ایمنی استفاده شود.

5-1-2)جهت کشیدن مایعات با پی پت حتمأاز پوآر یا پیپتور استفاده کنید(ازکشیدن مایعات با دهان خودداری کنید.)

5-1-3)هنگام کار درب ظروف حاوی حلال را بسته نگه دارید.

5-1-4)کلیه مراحل زیر هود انجام شود.
توصیه:
5-2-1)مواد شیمیایی مورد استفاده را در جای خنک و دور از نور نگه داری کنید.
6-اصطلاحات وتعاریف:-----

7-روش کار:
7-1)مقدمه:ماده غذایی را بوسیله اسید سولفوریک غلیظ و به کمک برخی کاتالیزور ها مانند سولفات مس و سولفات پتاسیم سوزانده ،ازت آنرا تبدیل به سولفات آمونیوم نموده میزان ازت موجود را محاسبه می کنیم.
7-2)تهیه محلول ها:
7-2-1)معرف متیل رد: 1 گرم پودر متیل رد را در 100 سی سی الکل اتیلیک 96 درصد به حجم می رسانیم.

7-2-2)سود اشباع:60 گرم سود گرانوله مرک را در بشر وزن نموده و به حجم 100 سی سی می رسانیم.
7-3)آماده سازی نمونه:

در صورت نیاز نمونه را با رنده نرم و همگن کنید.
7-4)مراحل انجام آزمایش:
مرحله هضم(2 تا 3 ساعت)
7-4-1) ترازو را روشن نموده تا آماده شود.
7-4-2) از نمونه همگن شده بر حسب میزان ازت موجود در نمونه (در مورد پودر آب پنیر 2-3 گرم)در یک کاغذ صافی وزن نموده و نمونه را با کاغذ صافی درون بالون کلدال قرار می دهیم.
7-4-3)از کاتالیزور سولفات مس یک گرم و سولفات پتاسیم 7-10 گرم به آن اضافه می کنیم
7-4-4) چند عدد پرل شیشه ای یاسنگ جوش داخل بالون هضم می ریزیم.
7-4-5)25 سی سی اسید سولفوریک غلیظ به آن اضافه می کنیم.
7-4-6)بالون هضم را درون اجاق کلدال زیر هود قرار می دهیم .و هود را روشن می کنیم.

7-4-7)حرارت اجاق کلدال را طوری تنظیم می کنیم تا دما کم کم به 100 برسد .

7-4-8) بالون را حرارت داده تا به رنگ  سبز مایل به آبی در آید.(بیرنگ)

7-4-9) بالون را سرد می کنیم.نمونه در این مرحله کاملا هضم شده و تبدیل به سولفات آمونیوم می گردد.
مرحله تقطیر:

7-4-10) بالون هضم را به دستگاه تقطیر وصل می کنیم.

7-4-11) در زیر مبرد ، یک ارلن 500 سی سی  و محتوی  50 سی سی اسید بوریک 0.1 نرمال  و چند قطره معرف متیل رد قرار داده به طوری که نوک مبرد داخل محلول قرار گیرد.
7-4-12)ابتدا حدود 200 سی سی آب مقطر به بالون اضافه کنید. 

7-4-13)سپس به آرامی سود  اشباع (60 درصد) اضافه کنید.تا رنگ محتوی درون بالون به صورت قلیایی یا قهوه ای رنگ در آید(تغییر رنگ بیانگر تغییر PH محیط است ، 

7-4-14) بعد از تغییر رنگ بلافاصله به بالون هضم حرارت می دهیم تا بجوشد. محصولي كه در اين مرحله به دست مي آيد آمونياك مي باشد كه آبي مايل به بنفش مي باشد ( اين محصول اسيدي است ) .
7-4-15)جوشیدن را تا زمانیکه حجم محلول جمع آوری شده در ارلن به حجم 200تا 230 سی سی برسد؛ادامه می دهیم.(در ارلن جمع آوری محلول آمونیوم تشکیل شده است که محیط بازی است.)
7-4-16)ارلن جمع آوری را از زیر مبرد برداشته و دستگاه تقطیر را خاموش می کنیم.
مرحله تیتراسیون:

7-4-17) در اين مرحله يون آمونيوم (محتویات داخل ارلن )را با اسید کلریدریک  0.1 نرمال تیتر می کنیم تابه رنگ  صورتی پوست پیازی در آید  . 
7-4-18)مقدار اسید کلریدریک مصرفی را یا دداشت می کنیم.

7-4-19)یک نمونه شاهد(بدون نمونه نیز در نظر می گیریم.

7-5)محاسبات:
با استفاده از فرمول زیر درصد پروتئین  آنرا محاسبه نمایید: 
6.38(N (100( 0.014 ( (اسید مصرفی جهت تیتر شاهد-اسید مصرفی جهت تیتر نمونه)= درصد پروتئین

وزن نمونه

8-گزارش:
8-1)نتایج در فرم و یا دفتر گزارش کار ثبت گردد.
8-2)اگرمشکلی در طی انجام  آزمایش وجود داشت باید آن را ثبت کرد و راه حل آن را ذکر کنید.
8-3)تاریخ،میزان و نوع نمونه و موارد ایجاد کننده خطا در آزمایش را باید ذکر کنید.

8-4)حدود مجاز
9-مدارک مرجع و منابع:

کتابAOAC
استاندارد شماره ی-------------
